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1:	Vægt
2:	Tænd/sluk	knap
3:	Dataopsamler
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Tjek	at	dataopsamleren	i	
stikkontakten	lyser	grøn	
og	gul	og	dermed	er	klar	
til	måling

Træd	ned	fra	
vægten	igen	og	
hold	samtidig	øje	
med		at	
dataopsamleren	
blinker	blåt

Efter	blåt	blink	
slukker	vægten	
automatisk

VEJLEDNING	
Precision	Health	Scale

Har	du	problemer	med	dit	udstyr,	kan	du	ringe	til	Fælles	Servicecenter	på
tlf.:	7020	3048
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Træd	op	på	
vægten	og	
vent	til	din	
vægt	vises


