
FØR	MÅLING FORETAG	MÅLING EFTER	MÅLING

1

1:	Manchet
2:	Blodtryksapparat
3:	Tænd/sluk/start	knap
4:	Dataopsamler

Påsæt	manchetten	på	
armen	lige	over	
albueleddet

4

Tjek	at	dataopsamleren	i	
stikkontakten	lyser	grøn	
og	gul	og	dermed	er	klar	
til	måling

Målingen	er	
sendt	når	
dataopsamleren	
blinker	blåt

VEJLEDNING	
A&D	Medical	Digital	Blood	Pressure	
Har	du	problemer	med	dit	udstyr,	kan	du	ringe	til	Fælles	Servicecenter	

på
tlf.:	7020	3048

2

3

Sid	ned	og	slap	af	i	5	
minutter	inden	du	
foretager	målingen

Tryk	på	tænd/sluk	knappen,	
hvorefter	manchetten	
pumpes	op	og	målingen	
foretages

Efter	måling	vises	dit	blodtryk	på	
skærmen	og	målingen	sendes	til	
dataopsamleren


